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【 摘要】 

目的：比較分析不同橫截面形態的根管預備器械在根管預備過程中對根尖碎

屑推出量的影響。 

方法：臨床收集拔除下來的90顆單根管下顎前牙，共選取6種NiTi-rotary器械，

按照器械橫截面形態為等邊三角形且三點接觸根管壁的器械為參考， 

共分為三組： 

•  第一組為大橫截面組，三點接觸根管壁，順時針連續旋轉運動器械

（ProTaper Universal（PTU）

•  第二組為小橫截面組，兩點接觸根管壁，順時針連續旋轉運動器械

（ProTaper Next（PTN）、M3-L）

•  第三組為中橫截面組，三點接觸根管壁在本組內按照器械運動方式又分

為Ａ組順時針連續旋轉運動器械（Hyflex. CM）（HF, M3）和 B組智能

化往復運動器械（Twisted File Adaptive（TFA））

每種器械預備 15顆口外牙單根管。用預先稱量的離心管收集根管預備過

程中從根尖溢出的所有物質，烘乾，再次測量，計算推出根尖孔碎屑的量。

結果：所用 6種 NiTi-rotary器械在根管預備過程中均有碎屑推出根尖孔。 

PTU 根尖碎屑推出量最多（0.000330 士 0.000162g）（P<0.05）；順時針

連續旋轉運動器械的小橫截面兩點接觸器械（PTN、M3-L）（0.000119士

0.000016g）與中橫截面三點接觸器械（HF、M3）（0.000135士 0.000018g）

根尖碎屑推出量差異無統計意義（P>0.05）;順時針連續旋轉運動器械 HF

（0.000132士 0.000080g）、M3（0.000139士 0.0000119g）與智慧化往返旋轉
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運動器械 TFA（0.000158士 0.000073g）根

尖碎屑推出量差異統計無意義（P>0.05）。 

結論：本研究納入的 6種根管預備器械在體

外根管預過程中均有根尖碎屑的推出，中、

小橫截面、恆定錐度、支數少的器械在減少

根尖碎屑推出方面的表現優於大橫截面、大

維度、多支數器械。

根管治療的技術關鍵之一是有效地預

備根管，以達到根管內徹底清理和成形的目

的，在根管預備過程中所產生的硬組織碎屑

可混合軟組織、細菌和毒素，在化學液體沖

洗和機械預備的壓力下，由根尖孔推出至根

尖周組織。碎屑推出根尖一方面可能引發以

根尖周組織急性腫痛為表現的診間急症，另

一方面可影響根管治療後有根尖周圍組織病

變患牙的癒合。目前，根管機械預備多採用

鎳鈦器械，器械的設計種類多樣，日新月異，

器械的運動方式也不同。查閱文獻發現評

價鎳鈦器械對根管壁清理成形效果的研究較

多，而關於器械在根管預備過程中碎屑推出

的研究尚少。以往研究顯示影響根尖碎屑推

出量的因素包括器械的運動方式、器械橫截

面設計、器械的錐度、沖洗器類型、沖洗方

式、沖洗液類型和濃度、預備過程中的操作

因素及患者牙齒的彎曲度等，但以往的研究

存在著研究因素混雜，結果不一的問題。本

研究的目的是抽取單一因素比較鎳鈦根管預

備器械在根管預備過程中對根尖碎屑推出量

的影響，以期為臨床治療中合理的選擇根管

預備器械提供參考。

1. 材料和方法

1.1 口外牙的收集和準備

1.1.1口外牙的收集經北京大學口腔醫院

生物醫學倫理委員會批准（倫理審查批件號： 

PKUSSIRB-201523088），收集 2015.9 月至

2017.3月在北京大學口腔醫院完整拔除的經

未治療的下頷前牙，去除牙根表面牙石和軟

組織，置於1%次氯酸納溶液中浸泡24小時，

然後儲存於 4℃的蒸餾水中備用。納入標準：

1.根尖發育完全；2.只有一個根尖孔；3.根

管彎曲度小於 15度（Schneider法）；4.根

管橫斷面最大直徑與最小直徑至之比小於 2；

5.第一隻 file號數小於 15號。 

排除標準：牙根表面有齲壞、裂紋、穿孔、

多根管的牙齒。共 90顆牙齒並入研究。

1.1.2口外牙的準備：90顆下頷前牙進

行開隨腔，拔髓，#8 K file拉開根管，立體

顯微鏡下在解剖根尖孔剛剛看見根尖，此長

度減去 1㎜作為工作長度。

1.2  碎屑推出模型的建立

離心管管蓋打孔後在電子天平上秤重

（Mettler Toledo，上海津崎，中國），精確

到 10-5g，反夏秤重 7次，紀錄每次的數據，

去除最大和最小值，取餘下數值的平均值作

為離心管的重量，重量精確到 10-6g，紀錄。

將牙齒以牙釉牙骨質交界為界固定在離

心管管蓋上，並插入 27號針頭用來平衡離

心管內外的壓力，牙齒與離心管之間用黏膠
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（百得超級膠漢高百得，廣東中國）封閉。

將離心管固定在玻璃瓶上。用橡皮障隔離

牙齒和固定裝置，以防止預備過程中操作

者觀察離心管中液體的量，並防止沖洗液

從外部流入離心管內（圖 1）。

1.3 根管預備

1.3.1分組共選取 6種選轉器械，按照

器械橫截面形  等邊三角形且三點接觸根

管壁的器械 參考，共分 三組（圖 2）： 

第一組 大橫截面組，凸等邊三角形，

三點接觸根管壁，順時鐘連續旋轉器械

（ProTaper Universal（PTU））；第二組小

橫截面組，兩點接觸根管壁，順時鐘連續

旋轉器械（ProTaper Next（PTN）、M3-

L）；第三組為中橫截面組，等邊三角形，

三點接觸根管壁，在本組內按照器械的運

動方式，又分為 A組，順時鐘連續旋轉器

械（Hyflex CM（HF）、M3），和 B組，

智慧化往復運動器械（Twisted File Adaptive

（TFA））；將 90顆口外牙通過簡單隨機

法分組，每種器械預備 15顆口外牙根管。

單因素方差分析顯示六組牙工作長度無顯

著性差昇（P>0.05）。

1.3.2 機械預備參數第一組：PTU

組（Dentsply  Mai l le fer，Bal la igues， 

Switzerland），預備順序如下：X-smart 

馬達（Dentsply Maillefer，Ballaigues， 

Switzerland）， 轉 速 為 250rpm， 扭 力 為

2.5Ncm，SX file打開根管冠部 1/3，依次使

用 S1、S2、F1、F2，均到達工作長度。 

第二組：PTN組（Dentsply Maillefer， 

Ballai- gues，Switzerland），預備順序如下： 

圖 1 碎屑收集裝置

圖 2 器械分組
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X-smart馬達（Dentsply Maillefer， Ballaigues， 

Switzerland），轉速為300rpm，扭力為2.5Ncm，

依次使用 X1（17#/0.04）、X2（25#/0.06），

均到達工作長度。

M3-L 組（YiRui，Shanghai，China），

預備順序如下：X-smart 馬達（Dentsply 

Maillefer，Ballaigues，Switzerland）轉速

為 500rpm，扭力為 2.5Ncm，預備順序為：

M3-L2（25#）。

第三組：A組：HF組（Coltene-Whaledent，

Allstetten，Switzerland），預備順序如下：

X-smart馬達（Dentsply Maillefer，Ballaigues，

Switzerland）轉速為500rpm，扭力為2.5Ncm，

根管預備順序為開口銼針打開根管冠部

1/3，依次使用 20#/0.04，25#/0.06均到達工

作長度。

M3組（YiRui, Shanghai, China），預備

順序如下：X-smart馬達（Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Switzerland）轉速為 350rpm，扭

力為 2.5Ncm，預備順序 ：開口銼打開根管

冠部 1/3、依次使用 M1（20#/0.04）、M2

（25#/0.06），均到達工作長度。

B 組：TFA 組（SybronEndo, Orange, 

CA），預備順序如下：TFA 專用馬達

（Elements Motor,SybronEndo），依次使

用 20#/0.04、25#/0.06，均到達工作長度。 

各組根管預備參數如表 1 所示。

每套挫針使用 5次，預備 5個根管。根

管預備過程中，每支 file進入根管前均要重

新檢查工作長度，固定 stopper和標誌點，當

file到達工作長度，立即移開，換用下一支

file，當最後一隻 file到達工作長度後，根管

預備完成，六組口外牙均 prepare至 25#。

1.3.3 根管沖洗根管預備由一名醫生完

成。

每更換一根挫，用 27號側方開口的沖

洗器用 1ml蒸溜水沖洗。沖洗器的尖端進

入根管的長度比工作長度短 2㎜，橡皮止動

片固定沖洗針頭長度，以保證每次進入根管

后，止動片在同一位置，採用溫和的上下提

拉的方式，所有沖洗過程用秒表計時，確保

5s內 1ml沖洗液能均速推注完，總沖洗液量

5ml。

1.4 碎屑收集操作完成

將離心管取下，將牙齒取出，用 1ml蒸

溜水沖洗牙根將液體接至離心管內，放置在

70℃的恆溫箱內 4天，按照初始秤量離心管

的方法再次秤重。碎屑的量 = 預備後離心管

的重量 - 預備前離心管的重量。

1.5 統計學分析

應用 SPSS 21.0統計軟件進行統計學分

析。對檢測結果先齊行方差齊性檢驗，如方

差齊，則採用單因素方差分析近行比較，如

方差不齊，採用 Games-Howell兩兩比較，

P<0.05為差異有統計學意義。

表 1 根管機械預備參數

根管預備中碎屑從根尖推出的量比較與研究
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2. 結果

2.1 六種器械根尖碎屑的推出量

各組器械根管預備過程中均有根尖碎

屑推出，見圖 3。其中 PTU組根尖碎屑

推出量最多，要顯著高于 PTN、M3-L、

HF、M3 和 TFA，差異有統計學意義

（P<0.05）；後五種器械的根尖碎屑推出

量之間差異無統計學意義（P>0.05）。

2.2  不同橫截面形態的器械致根尖碎屑推

出量的比較

小橫截面與根管壁兩點接觸器械

（PTN、M3-L）和中橫截面與根管壁三

點接觸器械（HF、M3）在根管預備中碎

屑推出量的差異無統計學意義（P>0.05） 

（表 2）。

2.3  相同橫截面不同運轉方式的器械致根

尖碎屑推出量的比較 

順時針連續旋轉運動器械 HF、M3

與智慧化往復旋轉運動器械 TFA根尖碎

屑推出量無統計學意義（P>0.05）（表

3）。

3. 討論

本研究發現所納入的 6種器械在根管

預備過程中均有根尖碎屑推出，各種器械

碎屑推出量有所不同，其中，PTU碎屑

推出量最多，其他 5種器械之間 有顯著

差昇。

3.1  大橫截面器械致根尖碎屑推出量多的

原因分析

本研究結果顯示，所納入器械中

PTU根尖碎屑推出量最多。原因在于首

表 2 小横截面器械與中横截面器械碎屑推出量比較 (g)

表 3 HF、M3與 TFA 根尖碎屑推出量比較 (g)

圖 3 六種器械根尖碎屑推出量比較
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先，PTU的器械橫截面設計為凸三角形，

與其他 5組器械的等邊三角形、偏心矩形

和 "S"形橫截面設計相比較，器械的橫截面

積增大，導致器械與根管壁之洞的碎屑排出

通道比其他五組器械小；其次，在器械設計

上 PTU為漸變式錐度器械，F1、F2尖端錐

度分別為 0.07和 0.08，相比其他 5組恆定錐

度器械（PTN/0.06，M3-L/0.065，HF/0.06，

M3/0.06，TFA/0.06）尖端錐度大，大錐度

器械會產生更多的牙本質碎屑，同時器械錐

度的增加會導致器械的柔韌性降低，與根管

壁之間的碎屑排出空間減小，尤其是在碎屑

易於堆積的根管根尖部，更容易將碎屑擠壓

出根尖孔；第三，在器械支數上，PTU預備

到根尖直徑 25㎜時需要 5支挫（SX、S1、

S2、F1、F2），器械支數明顯多於其他 5種

器械，導致根管預備時間也隨之延長，而器

械支數的增多和根管預備時間的延長都增加

根尖碎屑推出量

3.2  中、小橫截面器械社計對根尖碎屑推出

量的影響

本研究結果顯示，HF、M3 2種中橫截

面器械在根管預備中根尖碎屑推出量的差異

無統計學意義。HF、M3橫截面均為等邊三

角形，與根管壁三點接觸，器械尖端錐度均

為 0.06，預備至工作長度所使用的器械的支

數均 2支根尖碎屑推出量之洞沒有顯著性差

異。

本研究結果還顯示，PTN、M3-L，2種

小橫截面器械在根管預備中根尖碎屑推出量

的差異無統計學意義。PTN的橫截面為偏心

矩形 [9]，M3-L的橫截面採用雙「S」形兩點

式接觸設計，兩者的橫截面形態不同，但橫

截面面積均較小，而且與根管壁均為兩點式

接觸從而減小了器械和根管壁的洞碎屑排出

空間大 ,碎屑能更好的向根管冠方排出。

本研究結果顯示，小橫截面與根管壁兩

點接觸器械（PTN、M3-L）和中橫截面與

根管壁三點接觸器械（HF、M3）在根管預

備中碎屑推出量的差異無統計學意義。研究

結果與 Ustun等人的研究結果相一致。而與

Capar等人及Kocak等人的研究結果不一致，

Capar等人認為 PTN在減少根尖碎屑推出方

面要優於 HF，分析其原因可能是在其實驗

中 80%的 HF發生了解螺旋，導致推出根尖

的碎屑量增多；而 Kocak等人則認為 HF器

械特性使其在彎曲根管有更好的柔韌性，能

有效的減少碎屑的產生，因此，HF在減少

根尖碎屑推出方面優於 PTN。由於本研究中

使用的均為彎曲度小於 15度的直根管，且

實驗過程中並未有發現 HF大量解螺旋的情

況，這可能是與 Capar等人 [8]及 Kocak等人

[14]的研究結果不一致的原因。

本研究結果顯示，所納入器械中，中橫

截面連續旋轉運動器械 HF、M3和中橫截面

往復旋轉運動 TFA，3種器械在根管預備中

根尖碎屑推出量的差異無統計學意義

三種器械橫截面均為等邊三角形，與

根管壁三點接觸，器械尖端錐度均為 0.06，

預備至工作長度所使用的器械的支數均為 2

支。不同之處在於HF、M3是連續旋轉運動，

TFA是智慧往復旋轉運動。根管預備過程

中，不同的運動方式對根尖碎屑的推出量是

有影響的，大多數的研究認同往復旋轉運動

根尖碎屑推出量要多於連續旋轉運動。但因

根管預備中碎屑從根尖推出的量比較與研究
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本研究所納入的口外牙根管在機械預備過

程中均未產生明顯阻力，故 TFA的實際

運動模式類似於連續旋轉運動，因此可以

解釋為什麼三者之洞碎屑推出量無區別。

綜上所述，本研究納入的 6種根管預

備器械在體外根管預備過程中均有根尖碎

屑的推出，中、小橫截面、恆定錐度、支

數少的器械在減少根尖碎屑推出方面優於

大橫截面、大錐度、多支數器械。本研究

採用口外牙作為實驗對象，根尖碎屑的推

出量是機械預備和沖洗的綜合結果，碎屑

秤量所使用的精密天平也可能容易受到外

界因素的干擾，故本研究僅對器械設計致

根尖碎屑推出的影響進行初步探討。在臨

床操作中，為減少碎屑推出根尖孔，應盡

量選擇支數少，挫尖錐度小、橫截面小的

鎳鈦器械。現代根管治療是通過機械預備

和化學消毒的共同完成清創任務，只有嚴

格遵循操作原則，規範實施技術步驟，才

能使根管治療達到良好效果。
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